	Apéndice 1: Normas Generales
	ET NRO 156/16
	


	Apéndice 1: Normas Generales
	ET NRO 154/16


	



	Nº REGLON
	DATOS TECNICOS

	1
	EQUIPO ALCOHOMETRICO; USO MEDICION VOLUMETRICA D/ALCOHOL - ALIMENTACION BATERIAV
EQUIPO PARA DETECCION Y MEDICION DE ALCOHOL MEDIANTE AIRE ESPIRADO: 

Deberá ser de fácil uso, rápido , preciso y compacto. 
Los sensores del equipo deberán brindar un nivel alto de medición, seguridad y una rápida determinación de la concentración de alcohol en el aliento.  
Deberá poseer modo de ahorro de energía.

Deberá poseer gran capacidad de memoria

Deberá poseer rango de funcionamiento a temperaturas bajas y altas.
Deberá estar incluido con cada equipo:

· Impresora y software para transferencia de datos. 

· Pack de CUATRO (04) pilas alcalinas. 

· Pack de CIEN (100) boquillas descartables.

· Deberá estar calibrado en el momento de la entrega.
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