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RENGLONES
 

Renglón Especificación técnica
1 Espectrofotómetro UV-VIS similar a Nano Drop One Microvolume UV-VIS

Spectrophotometer, ND-ONE-W de Thermo Scientific.

El espectrofotómetro UV-VIS debe permitir cuantificar muestras de ADN, ARN
y proteínas usando mínimos volúmenes de muestra (1-2µL) en un tiempo pequeño
(segundos).

Debe permitir trabajar en un rango de longitudes de onda (190-850nm) con un bajo
límite de detección (2 ng/µL de dsDNA).

Control del instrumento: Pantalla Táctil

Volumen mínimo de muestra: 1 µL

Límite de detección: 2.0 ng/µL para ADNds;  0.06 mg/mL para BSA.

Concentración máxima: 27500 ng/µL para ADNds;  820 mg/mL para BSA.

Tiempo de medición y precesamiento de datos: 8 segundos.

Rango de longitud de onda: 190-850 nm (±1nm).

Resolución (ancho espectral): #1.8nm.

EL EQUIPO DEBE COTIZARSE PUESTO EN PLAZA (puesta en el Laboratior de
Química con colocacion).

 
 
 


