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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo: Licitación Privada
	Nº8
	Ejercicio: 2017

	Clase: De etapa única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad


	Expediente Nº:5262/2017


	Rubro comercial: Equipos/ Productos médicos, farmacéuticos y de laboratorio.


	Objeto de la contratación: Equipamiento de laboratorio para el Instituto de Nanosistemas.


	Costo del pliego: 0.-


PRESENTACION DE OFERTAS
	Lugar/Dirección
	Plazo y Horario

	Yapeyú 2068 – 1º Piso (1650) San Martín -  Dirección de Compras y Contrataciones
	Hasta el día 16 de noviembre de 2017 a las 12:45 Horas.

(Horario de atención: De lunes a viernes, de 11 a 16 hs.) 


ACTO DE APERTURA
	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	Yapeyú 2068 – 1º Piso (1650) San Martín -  Dirección de Compras y Contrataciones
	El día 16 de noviembre de 2017 a las 13:00 Horas.


La Universidad Nacional de San Martín deberá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.

CLÁUSULAS PARTICULARES

1.- NORMATIVA APLICABLE: El presente procedimiento de selección se regirá por lo previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº 1023/2001 y su Reglamentación - Decreto Nº1030/2016, aplicable en el ámbito de la Universidad, en los términos establecidos en la Resolución del Consejo Superior Nº276/16. 
2.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Cualquier persona podrá tomar vista o retirar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de San Martín, sita en la calle Yapeyú 2068, 1º Piso, en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, ingresando a www.argentinacompra.gov.ar, o bien desde nuestra página institucional:
http://www.unsam.edu.ar/administrativa/contratacion_estado/contrataciones_vigentes/
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3.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas deberán efectuarse hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura por escrito a la Dirección de Compras y Contrataciones de esta Universidad Nacional, o ser enviadas a la dirección de correo electrónico compras.unsam@gmail.com. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.
Los consultantes que no hubieran retirado el Pliego de alguna de las formas prescriptas en el punto anterior, deberán suministrar, al momento de realizar la consulta, su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, válidos para comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Todas las consultas serán respondidas mediante circulares aclaratorias y/o modificatorias, que serán comunicadas a todos los interesados a la Dirección de correo electrónico que los mismos hayan consignado en el retiro de Pliego. Asimismo, la Dirección de Compras y Contrataciones podrá emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de oficio, en caso de considerarlo necesario. 

4.- OFERTAS: 

4.1.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

· Estar redactadas en idioma nacional. 

· Todos los Anexos deberán estar firmados por el oferente o su representante legal.

· Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

· La oferta deberá ser presentada personalmente o por correo postal en la Dirección de Compras y Contrataciones de esta Universidad Nacional.  Deberá estar contenida en un sobre perfectamente cerrado, en donde se identifiquen en su cubierta los datos del procedimiento de selección al que correspondan, lugar, fecha y hora límites para la presentación de ofertas y fecha y hora de apertura.
· Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). (ANEXO II: COMUNICACIONES).

· Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.
Asimismo, las ofertas deberán ser acompañadas con la siguiente documentación:
· Garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, según lo establecido en la cláusula “5.1 A): GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA” del presente Pliego, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.
· Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP, cuando la oferta sea igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), o bien, la nota presentada ante la dependencia de AFIP en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el mismo, en un todo de acuerdo con las formalidades legales pertinentes, y con lo establecido en la Resolución General AFIP Nº1814/05 (B.O.13.01.05). 

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.
· Constancia de inscripción en la A.F.I.P.
· Los interesados en participar en el presente procedimiento deberán estar incorporados y con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) al momento de la emisión del dictamen de evaluación. Para ello, deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, a través del sitio de Internet de COMPR.AR: https://comprar.gob.ar/.

· “ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA”

·  “ANEXO II: COMUNICACIONES” indicando Domicilio, Teléfono, Horario de Atención y Dirección de Correo Electrónico en los cuales serán válidas todas las notificaciones realizadas.

· “ANEXO III: DATOS BANCARIOS”. 

· “ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN” indicando la cotización de los productos por renglón, el monto total de la oferta en número y en letras, y confirmando que las condiciones de pago, el mantenimiento de la oferta y el plazo de entrega responden a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

· “ANEXO VI: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL” Toda oferta nacional deberá ser acompañada por este anexo en concepto de declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. En caso de no presentarlo, la oferta no será considerada nacional y quedará exceptuada de la preferencia dispuesta en la Ley 25.551. 

4.2.-COTIZACIÓN. En la cotización se deberá consignar:
En la cotización se deberá consignar:

· Precio Unitario y cierto (en números) con referencia a la unidad de medida establecida en la planilla de cotización del correspondiente Pliego, el precio total del renglón (en números), las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta (en letras y números) en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a las cláusulas del mismo, según ANEXO IV: Planilla de Cotización.
· Declaración de marcas: será de carácter obligatorio indicar en el Anexo IV “Planilla de cotización” la marca de los productos cotizados en cada renglón. 
· El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la prestación del servicio cotizado y su entrega (transporte, fletes, etc.), y los ocasionados por la presentación de las garantías establecidas.

· Garantía de los productos: Se deberá indicar la garantía con la que cuenta cada producto cotizado y la duración de la misma. Además deberá indicarse la procedencia de los artículos cotizados. 
· Cotización de bienes de origen extranjero: La cotización de los bienes de origen extranjero podrá ser en plaza. 
En el caso de cotizar productos a importar, las cotizaciones deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:
· En moneda extranjera, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual. 
· La cotización del equipamiento de origen extranjero deberá ser CIP EZEIZA, no incluyendo ningún gasto asociado a la nacionalización de los mismos (comisión de despachante, gastos bancarios, aranceles, tasas de estadísticas y todos los impuestos que gravan estas operaciones). 
En caso de establecer un INCOTERM/condición de entrega distinto al solicitado, el mismo quedará supeditado a la evaluación del área requirente.

· Nacionalización de los bienes: El despacho y la nacionalización de los bienes, entre otros trámites aduaneros, estarán a cargo de la Universidad.
· El Oferente deberá presentar junto con la oferta económica, los datos de la empresa del exterior vinculada, en virtud de la condición CIP establecida. ANEXO III: “DATOS BANCARIOS”.
· Asimismo, el oferente en carácter de representante de una empresa extranjera, deberá presentar la carta de representación de la firma del exterior, en la cual se indique expresamente las facultades y alcance del oferente para actuar en este tipo de procedimientos.
4.3.- MONEDA DE COTIZACIÓN: La oferta podrá estar consignada tanto en PESOS argentinos como en moneda extranjera. 

A los efectos de posibilitar la comparación de ofertas cotizadas en diferentes monedas, las mismas se convertirán a Pesos Argentinos, tomando la paridad cambiaria, tipo vendedor, del Banco de la Nación Argentina, vigente al día de apertura de sobres.

4.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar dicho plazo en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Anexo I de la Disposición Nº62 de la Oficina Nacional de Contrataciones). 
4.5.- OFERTAS VARIANTES: oferta que modificando las especificaciones técnicas de la Licitación, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las estipuladas en el presente.

Sólo se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo se considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

En esta Contratación se aceptarán ofertas variantes.
4.6.- DESCUENTO POR ADJUDICACIÓN ÍNTEGRA: El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. 
5.- GARANTÍAS 

5.1 – CLASES

A) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Deberá presentarse junto con la oferta, en original y fotocopia simple, por un valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del total ofertado. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. VER CLÁUSULA Nº5.2: “FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS”.
B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Se presentará por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.
C) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: En los casos en que el oferente presentare una impugnación, esta Universidad Nacional requerirá una Garantía de Impugnación equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. (Conforme al Inciso d), del artículo 78º del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016).  
D) CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO: Se presentará una contragarantía por un valor equivalente al monto que reciba la empresa adjudicada como adelanto financiero o pago anticipado. Para que la empresa adjudicada pueda efectivizar el Anticipo Financiero deberá, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles luego de la notificación de la Orden de Compra, suministrar la contragarantía. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, la Universidad no efectivizará el Anticipo.

5.2.-FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS: Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:
a) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, cuando el importe del mismo, no superase la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.
b) Con seguro de caución, mediante pólizas extendidas a favor de la Universidad Nacional de San Martín.
Las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución, deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
5.3.- MONEDA DE LA GARANTÍA: La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.
5.4.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 
· De mantenimiento de oferta: Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-). 
· De cumplimiento de contrato: Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).
Las excepciones previstas no incluyen a las contragarantías.
6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes, en un todo de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, y de conformidad con la normativa vigente.
7.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: A los efectos de permitir una correcta comparación entre las ofertas presentadas, se informa que en aquellos casos donde se hayan presentado propuestas tanto en condición CIP Ezeiza como en Plaza para los mismos Renglones, se procederá a incorporar, sobre aquellas propuestas a importar, el costo de nacionalización y traslado hasta su punto de entrega final, con el fin de definir su conveniencia económica en comparación a los cotizados en condición Plaza
8.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato hasta CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato, salvo que se encontrare exceptuado de dicha obligación según lo establecido en la cláusula 5.4. “EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS”.
9.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Dentro de los CIENTOVEINTE (120) días corridos a partir del pago del Anticipo Financiero, El lugar de entrega es en virtud de la condición CIP EZEIZA, a coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, a los teléfonos 4589-2399/4874-4192 interno 102. 
Si la oferta es en Plaza: Dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra en el Edificio FAN, ubicado en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo y calle Francia, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, a los teléfonos 4589-2399/4874-4192 interno 102.
A modo informativo se indica que el lugar de destino final será el Edificio FAN, ubicado en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo y calle Francia, San Martín.
En caso de establecer un plazo de entrega distinto al solicitado, el mismo quedará supeditado a la evaluación del área requirente.
10.-MORA E INCUMPLIMIENTO: Se aplicará lo establecido en el Artículo 29º del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016.
11.- COMPETENCIA: Ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, las mismas se comprometen, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual, someterse a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín.
12.- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES: Una vez entregados los bienes solicitados en la Orden de Compra y, previa conformidad del área requirente, la Comisión de Recepción Definitiva emitirá el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA correspondiente. La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10) días, los que se contarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad, pudiendo solicitarse la emisión sin más trámite del Acta correspondiente.
La Comisión de Recepción Definitiva se comunicará con el proveedor para  informarle que el Acta se encuentra disponible para ser retirada. Esta comunicación se realizará telefónicamente o por mail según los datos que se consignen en el ANEXO II: COMUNICACIONES.
13.- FACTURACION Y PAGO: Está previsto un anticipo financiero del OCHENTA POR CIENTO (80%) para la contratación de referencia, el cual será efectuado luego de recibida la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO. (VER CLAUSULA 5.1.D). El VEINTE POR CIENTO (20%) restante, se pagará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días de recibidos los equipos (instalados y en correcto funcionamiento), y contra presentación de una solicitud de pago acompañada del Acta de recepción definitiva de bienes.
Si los equipos son ofertados en condición Plaza el pago se efectuará a los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de entregados y puestos en correcto funcionamiento los bienes. 
 La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

Luego de efectivizado el pago y una vez entregados los bienes solicitados en la Orden de Compra, previa conformidad del área requirente, la Comisión de Recepción Definitiva emitirá el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA correspondiente.

La factura, junto con la correspondiente Acta de Recepción Definitiva y copia de la Orden de Compra, deberá ser presentada en Sarmiento 2034, San Martín, Provincia de Buenos Aires. En caso de presentar una factura electrónica, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico recepción.definitiva@unsam.edu.ar con copia a facturas.unsam@gmail.com.

En cada factura deberá constar:

· Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda. 

· Renglón/es facturados. 

· Breve descripción del renglón/es facturado/s. 

· Monto unitario y total. 

· Alícuota de IVA correspondiente. 

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”, además de ser agente de Retención de IVA, ganancias y contribuciones de seguridad social (SUSS). En el caso de que el oferente este exento, deberá adjuntar la documentación al presentar la factura.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, según los datos consignados el ANEXO III: DATOS BANCARIOS. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo. 

En el caso de requerir el pago mediante cheque, el mismo deberá ser solicitado por nota adjunta a la factura y deberá ser retirado indefectiblemente por las oficinas de la Dirección de Tesorería, sita en Yapeyú 2068, Piso 2º Frente, de 11 a 16 hs.
14.- ORDEN DE PRELACIÓN: Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:
a) Decreto Delegado N°1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16 en los términos establecidos por la Resolución del Consejo Superior Nº276/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
YAPEYÚ 2068 1º PISO CONTRAFRENTE – SAN MARTÍN CP 1650 PCIA. BS.AS.

TELEFONO: 4580-7274 INT.104

FAX: 4580 – 7274 INT.121

CORREO ELECTRÓNICO: compras.unsam@gmail.com
Horario de Atención: Lunes a viernes de 11:00 a 16:00 Hs.
ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA

Nº de C.U.I.T.: ………-……………….…............- ……….   

Nombre o Razón Social: …………………………………………………………………………………………………………….

1.- En mi carácter de oferente de la Licitación Privada Nº8/2017, declaro bajo juramento conocer y aceptar las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.
2.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el Artículo 27º del Decreto Nº1023/2001.
3.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el Artículo 28º del Decreto Nº 1023/2001.
4.- Declaro bajo juramento que no presento sanciones laborales hasta la fecha en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
5.- Declaro bajo juramento que no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.
6.- Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.
7.- Declaro bajo juramento que me comprometo a someterme a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín, ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual. 
Fecha:   ----------/---------/-----------
                       …………………………………………………………………

                   Firma y aclaración del oferente
Tipo y Nº de documento: …………………………………………………………….…………………………………………….
Cargo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ANEXO II: COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Licitación Privada Nº8/2017 manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los Artículos 19, 20 y 21 del Decreto Nº1759/72, y sus modificaciones incluidas en el Decreto Nº1883/91, y el Artículo 7º del Anexo al Decreto Nº1030/2016, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.
A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social: ………………………………………………………………………………………………………………
Nº de C.U.I.T. o Nº de Identificación (según corresponda): ………………………………………………………..
Nº de Ingresos Brutos: …………………………………….............................................................................
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Condición frente al IVA:  Responsable inscripto           /    Exento           /     Monotributo

Tel.: ………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

Correo electrónico: ………………………………………….………………………………………………………………………..
Domicilio Real:

Calle: ……………………………………………………………………………………….  Nº: ………………………………………...
Piso: ..…………………………………………   Depto.: ……………………………………………………………………………….
Localidad: ………………………………… Código postal: …………………… Provincia :…………………………………
Domicilio Especial (*): 

Calle: ………………………………………………………………………………………….  Nº: ………………………………….
Piso: ……………………………………………………   Depto.: ………………………………………………………………….
Localidad: ………………………………… Código postal: …………………… Provincia: …………………………….

………………………………………………………………

                                                                                                           Firma y aclaración del oferente
ANEXO III: DATOS BANCARIOS

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario: …………………………………………………………………………………………………………..
Nº de C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nº de CBU (22 dígitos): ………………………………………………………………………………………………………………
Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro): ……………………………………………………………………………….
Banco: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico de confirmación: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….…
                                                                                                          Firma y aclaración del oferente

ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN
	Renglón
	Unidad de medida
	Cantidad
	   DESCRIPCIÓN    
	Marca y modelo

	Precio Unitario
	Monto Total
	Garantía del producto (en meses)

	1
	Unidad
	1
	Agitador Magnético multipunto, según especificaciones técnicas.
	 
	$
	$
	

	2
	Unidad
	1
	Balanza analítica, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	3
	Unidad
	1
	Balanza granataria, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	4
	Unidad
	1
	Baño ultrasónico, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	5
	Unidad
	2
	Estufas de secado, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	6
	Unidad
	1
	Heladera exhibidora de laboratorio, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	7
	Unidad
	3
	Mantas calefactoras, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	8
	Unidad
	1
	Medidor multiparamétrico (pH y conductividad), según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	9
	Unidad
	2
	Horno mufla (1100ºC), según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	10
	Unidad
	1
	Purificador de agua, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	11
	Unidad
	1
	Spin Coater, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	12
	Unidad
	1
	Espectrofluorómetro, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	13
	Unidad
	1
	Racks de 56 jaulas, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	Monto Total de la Oferta (en números):

	Monto Total de la Oferta (en letras):


IMPORTANTE: Se deberá cotizar únicamente con un máximo de DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán “SOLAMENTE” los dos primeros dígitos sin redondeo.

	· Condiciones de pago según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

· Mantenimiento de la oferta según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Cláusula 4.4).

· Garantía de mantenimiento de oferta según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Cláusula 5.1.A).

· Plazo de entrega según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.



………………………………………………………………………

 Firma y aclaración del oferente
ANEXO V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Renglón Nº1: Agitador Magnético multipunto:

Un agitador magnético multipunto, con las siguientes características mínimas:
· 15 o más posiciones o puntos de agitación.

· Capacidad de carga de 250 mL por posición, o mayor.

· Distancia entre puntos de mezclado no inferior a 65 mm.

· Velocidad máxima de agitación no menor a 990 rpm.

· Carcasa de acero inoxidable.

· Potencia de mezclado no menor a 10 W.

· Debe incluir display y teclas de control digitales.

Debe incluir, además, los siguientes accesorios:

· 1 set de barras magnéticas de agitación recubiertas en PTFE
Imágenes ilustrativas de agitadores magnéticos multipunto:

[image: image1.png]
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Renglón Nº2: Balanza analítica:

Una balanza analítica de mesada con las siguientes especificaciones mínimas:
· Capacidad de 210 g, o superior.

· Resolución de 0,1 mg, o mejor.

· Repetibilidad de 0,3 mg, o mejor.

· Linealidad de 0,1mg, o mejor.

· Tiempo de estabilización no mayor a 4 s.

· Tamaño del plato de pesaje de 90 mm de diámetro.

· Calibración interna.

· Capacidad operativa garantizada entre +10°C y +30°C, o rango mayor.

· Indicador de nivelación.

· Tecla de tara.

· Pantalla retroiluminada de alto contraste.

· Debe incluir gabinete protector contra corriente de aire de tres puertas.

· Debe inluir cables, transformadores y adaptadores necesarios para su conexión a 220V.

· Su fabricación debe estar certificada ISO 9001.

Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos y software necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe contarse con servicio postventa especializado. El equipo debe ser susceptible de calificación (operación, calibración y validación), tanto inicial como rutinaria, de manera tal que las técnicas en las que se utiliza puedan ser validadas y/o acreditadas ISO 17025. Debe incluir manual de operación del equipo y de los software incluidos, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de balanzas analíticas
[image: image3.png]
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Renglón Nº3: Balanza granataria:

· Capacidad de 1600 g, o superior.

· Resolución de 10 mg, o mejor.

· Repetibilidad de 10 mg, o mejor.

· Linealidad de 30 mg, o mejor.

· Tiempo de estabilización no mayor a 4 s.

· Tamaño del plato de pesaje no menor a 120 mm de diámetro.

· Calibración interna.

· Capacidad operativa garantizada entre +10°C y +30°C, o rango mayor.

· Indicador de nivelación.

· Tecla de tara.

· Pantalla retroiluminada de alto contraste.

· Debe incluir cables, transformadores y adaptadores necesarios para su conexión a 220V.

· Debe estar fabricada bajo norma ISO 9001.

Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos y software necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe contarse con servicio postventa especializado. El equipo debe ser susceptible de calificación (operación, calibración y validación), tanto inicial como rutinaria, de manera tal que las técnicas en las que se utiliza puedan ser validadas y/o acreditadas ISO 17025. Debe incluir manual de operación del equipo y del software incluido, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de balanzas granatarias
[image: image5.png]
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Renglón Nº4: Baño ultrasónico:

Un baño ultrasónico con las siguientes especificaciones mínimas:
· Capacidad de batea 5 L, o mayor.

· Al menos 1 transductor. 

· Debe incluir un timer que permita un funcionamiento continuo, o al menos un programa que dure, por ejemplo, 30 min. Se considerará favorable que el timer sea digital.

· Debe tener un recubrimiento exterior de acero inoxidable o de plástico inerte.

· Debe tener un recubrimiento interior de acero inoxidable.

· Debe generar un consumo no mayor a 200 W.

· Debe incluir cables, transformadores y adaptadores necesarios para su conexión a 220V.

Debe incluir además, los siguientes accesorios:

· Un bandeja perforada para baño. 

Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe contarse con servicio postventa especializado. Debe incluir manual de operación del equipo, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de sistemas de baños ultrasónicos: 

[image: image7.png]
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Renglón Nº5: Estufas de secado:

Dos (2) estufas de secado de con las siguientes especificaciones mínimas:
· Capacidad de 42 L o superior

· Temperatura máxima alcanzada no inferior a 250º C.

· Debe incluir rack de carga, o estar preparada para instalar los estantes directamente.

· Capacidad de carga: 40 kg o superior, 20 kg por estante o superior.

· Debe incluir al menos 2 estantes. 

· Debe estar compuesto por placas calefactoras refractarias de alta alúmina, acero inoxidable o galvanizado.

· Controlador digital programable, que incluya programas de calentamiento y rampas de temperatura.

· Alarma de corte frente a variaciones de temperatura no deseadas.

· Debe poseer un sistema de homogeinización de temperatura por convección forzada.

· Debe incluir cables, transformadores y adaptadores necesarios para su conexión a 220V.

Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos y software necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe contarse con servicio postventa especializado. El equipo debe ser susceptible de calificación (operación, calibración y validación), tanto inicial como rutinaria, de manera tal que las técnicas en las que se utiliza puedan ser validadas y/o acreditadas ISO 17025. Debe incluir manual de operación del equipo y de los software incluidos, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de estufas de secado: 

[image: image9.png]
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Renglón Nº6: Heladera exhibidora de laboratorio:

Una heladera exhibidora con las siguientes especificaciones mínimas:

· Volumen útil de 300 L o mayor.

· 3 o más estantes removibles.

· Iluminación interior, preferentemente por sistemas no disipativos, como lámparas LED de emisión en el espectro visible.

· Puerta de doble vidrio, preferentemente de baja emisión.

· Interior del gabinete de plástico resistente.

· Exterior del gabinete de chapa recubierta, preferentemente con pintura epoxi resistente a corrosión.

· Rango de temperatura de 0 a 8ºC, o más acotado, con una temperatura mínima no superior a 4ºC.

· Sistema sonoro de alarma frente a la desviación de la temperatura configurada. Se considerará favorable que cuente con un sistema remoto de alarma que, por ejemplo, genere un aviso vía teléfono celular.

· Se considerará deseable que cuente con un sistema de arranque retardado en caso de cortes de corriente.

· Sistema de condensación y evaporación, preferentemente con circulación de aire forzada.

Imágenes ilustrativas de heladeras exhibidoras
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Renglón Nº7: Mantas calefactoras:

Una (1) manta calefactora para balones de hasta 100 mL, una (1) manta calefactora para balones de hasta 250 mL, y una (1) manta calefactora para balones de hasta 500 mL, con las siguientes especificaciones mínimas:

· Temperatura de calentamiento de 35 a 450ºC, o rango mayor.

· Carcasa de aluminio recubierto, o de plástico inerte. La misma debe conservar una temperatura que permita la manipulación de la misma, independientemente de la temperatura de calentamiento.

· Deben poseer un sistema de corte automático frente a un aumento imprevisto de temperatura, y frente a un derrame de líquidos.

· El sistema de conexión eléctrica debe estar adecuadamente aislado para evitar su calentamiento.

· Deben poseer un controlador analógico o digital de temperatura.

· Debe incluir cables, transformadores y adaptadores necesarios para su conexión a 220V.

· Su fabricación debe estar certificada ISO 9001.

Otros datos

Los equipos deben incluir todos los implementos necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe contarse con servicio postventa especializado. Deben incluir manual de operación del equipo, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de mantas calefactoras (con un balón en su interior):
[image: image12.png]
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Renglón Nº8: Medidor multiparamétrico (pH y conductividad):

Un medidor multiparamétrico de mesada, modular, con las siguientes características mínimas:

· El medidor multiparamétrico debe incluir canales que acepten, como mínimo, módulos intercambiables para la conexión de sondas de pH, electrodos selectivos a iones (ISE), conductividad eléctrica (CE) y oxígeno disuelto (DO) 

· Debe incluir, al menos, un módulo que permita la conexión de sondas de  pH e ISE. Se considerará favorable que incluya un módulo adicional para la medición de estos parámetros.

· Debe incluir un módulo que permita la conexión de sondas de conductividad/temperatura.

· Es deseable que incluya un módulo de oxígeno disuelto. 

· Debe incluir un electrodo de pH, con sistema de compensación automática de temperatura.

· Debe incluir una celda para la medición de CE.

· Es deseable que incluya una sonda de DO.

	· Es deseable que incluya un electrodo ISE de iones plata.

· Debe incluir soluciones patrón de pH 4, 7 y 10. Se considerará favorable que incluya además soluciones comerciales de pH inferior a 4 (por ejemplo, pH cercanos a 2) y superior a 10 (por ejemplo, pH cercanos a 12) 

· Debe incluir solución de almacenamiento, solución limpiadora; y botella de almacenamiento para electrodo de pH 

· Debe incluir solución patrón de conductividad de 1413 µS. Es deseable que incluya, además, una solución patrón de 12.8 mS.


· Para la medición de pH: 

· Rango: -2.000 a 20.000 UpH, o rango más amplio

· Resolución: 0.001 UpH, o mejor

· Precisión Relativa: ±0.002, o mejor

· Puntos de Calibración: 5 o más

· Para la medición de potencial:

· Rango: ±2000 mV, o rango más amplio

· Resolución: 0.1 mV o mejor

· Precisión Relativa: ±0.2 mV o mejor

· Para la medición de Temperatura:

· Rango: -5 a 105°C, o rango más amplio

· Resolución: 0.1 º o mejor

· Para la medición de ISE:

· Rango: 0 a 19999 

· Resolución: 0.1% de la lectura, o mejor

· Unidades: ppm, M, mg/L, %, ppb, o adimensional

· Puntos de Calibración:  6 o más

· Para la medición de Conductividad:

· Rango: 0.001 µS a 3000 mS, o rango más amplio

· Resolución: 0.001 µS, o mejor.

· Precisión Relativa: 0.5% o mejor. 

· Al menos 5 temperaturas de referencia, incluidas en un rango de 5 a 25 °C, o mejor.

· Debe incluir base de electrodos de brazo giratorio.

· Debe incluir cables, transformadores y adaptadores necesarios para su conexión a 220V.
Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos y software necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe contarse con servicio postventa especializado. El equipo debe ser susceptible de calificación (operación, calibración y validación), tanto inicial como rutinaria, de manera tal que las técnicas en las que se utiliza puedan ser validadas y/o acreditadas ISO 17025. Debe incluir manual de operación del equipo y de los software incluidos, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de medidores multiparamétricos modulares de mesada
[image: image14.png]
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Renglón Nº9: Horno mufla (1100ºC):

Una mufla de laboratorio con las siguientes características mínimas:

· Temperatura máxima no inferior a 1090ºC.

· Cámara con capacidad entre 9 y 15 L.

· Tiempo de calentamiento a 1000ºC no mayor a 90 min.

· Potencia máxima entre 3000 W y 6000 W.

· Uniformidad térmica de ± 5ºC 900-1000ºC, o mejor.

· Debe incluir un controlador digital de tiempo y temperatura.

· Debe incluir un sistema de corte con alarma frente a variaciones de temperatura no deseadas.

· Es deseable que posea algún sistema de enfriamiento.

· Debe poseer sistema de eliminación de gases residuales

· Debe incluir cables, transformadores y adaptadores necesarios para su conexión a 220V, o a 380 V + neutro.

Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos y software necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe contarse con servicio postventa especializado. Debe incluir manual de operación del equipo, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de muflas de laboratorio:

[image: image16.png]
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Renglón Nº10: Purificador de agua:

Un Sistema de purificación de agua con las siguientes especificaciones mínimas:
· Debe generar Agua Tipo I (Ultrapura)  y Agua Tipo III (Ósmosis inversa), o de calidad superior.

· Generar un caudal de agua Tipo III (o de calidad superior) de 10 L por día, o mayor.

· Reservorio de 10 L de capacidad, o mayor.

· Alimentación mediante agua de red.

· Sistema de desinfección con lámpara UV.

· Filtro final de tamaño de poro de 0.22 µm, o menor diámetro.

· Sistema de filtrado que permita obtener agua estéril, apto para uso biomédico.

· Debe incluir cables, transformadores y adaptadores necesarios para su conexión a 220V.

Debe incluir además, los siguientes accesorios:

· Un juego (o más) completo de repuesto de todos los consumibles que conforman el sistema de purificación. 

Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe contarse con servicio postventa especializado. Debe incluir manual de operación del equipo, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de sistemas de purificación de agua: 

[image: image18.jpg]
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Renglón Nº11: Spin Coater:

Un spin coater, con las siguientes características mínimas:

· Capacidad de cubrir obleas de hasta 150 mm, o mayor; o sustratos cuadrados de hasta 125 mm, o mayor.

· Capacidad de cubrir sustratos de 0,1 a 1,0 mm de grosor, o rango mayor.

· Tolerancia de ±0,13 mm, o mejor.

· Compatibilidad con etanol, ácido clorhídrico, SC-2.

· Controlador digital de proceso.

· Velocidad máxima no inferior a 12000 RPM.

· Aceleración máxima no inferior a 13000 RPM/s, configurable en incrementos de 1 RPM o menores.

· Tiempo programable de 1 s a 99 min, 59,9 s; o rango más amplio, en incrementos de 0,1 s o menores.

· 10 o más programas en varios pasos, o modo manual.

· Software para PC

· Carcasa de polipropileno con plenum cerrado con sistema clamshell.

· Tapa con sistema de control de fluidos, para evitar el goteo de los mismos.

· Sistema de fijación de vacío con conducto de 45 mm, que permita fijar sustratos de 50 mm a 150 mm de diámetro.

· Adaptador para el sistema de fijación, que permite fijar piezas de 10 mm a 50 mm de diámetro.

· Purga de nitrógeno y puerto de drenaje de 38 mm.

· Reservorio para exceso de líquido, con contenedor removible de polipropileno de 250 mL, para aplicaciones en recubrimientos.

· Sistema de bloqueo interno de la puerta, para deshabilitar la rotación cuando la puerta está abierta.

· Pestillo de seguridad en la puerta, que sólo puede accionarse de manera deliberada para abrir la cámara de proceso.

· Traba de seguridad de la puerta, que previene la apertura de la cámara mientras está corriendo el programa, o durante la rotación del sistema de fijación de vacío una vez que el programa termina.

· Configuración a prueba de corrosión, sin partes metálicas expuestas.

· Lista para utilizar en caja seca.

· Soporte para procesos de por vida.

Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos y software necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe incluir manual de operación del equipo y de los software incluidos, preferentemente en español, o en inglés.

Imágenes ilustrativas de spin coaters

Renglón Nº12: Espectrofluorómetro:

· Ópticas totalmente reflectantes

· Lámpara de arco de xenón, libre de ozono, de onda continua, de 150 W y lámpara de xenón pulsada.

· Fuente pulsada de LED o láser

· Capacidad de realizar mediciones en función del tiempo, con un sistema tipo conteo de fotón único correlacionado en el tiempo, en un rango de tiempo de  150 ps a 10 s o más amplio.

· Capacidad de realizar análisis de fosforescencia de muestras.

· Monocromadores con diseño Czerny-Turner, con rendijas planas.

· Capacidad de realizar análisis de polarización y anisotropía.

· Rango espectral de excitación de 230 a 870 nm, o más amplio.

· Rango espectral de emisión de 230 a 870 nm, o más amplio.

· Paso de banda, de 0 a 30 nm, o más amplio, continuamente ajustable.

· Exactitud espectral de excitación igual o mejor que ± 0,5 nm.

· Exactitud espectral de emisión igual o mejor que ± 0,5 nm.

· Velocidad de barrido espectral no menor a 80 nm/s.

· Sensibilidad (medida como señal Raman de agua a 397 nm de emisión, 350 nm de excitación,  5 nm de paso de banda, tiempo de integración de 1s) no menor a 400,000 cps.

· Rango de tiempo de integración de 0,001 s a 160 s, o más amplio.

· Detector de emisión tipo fotomultiplicador R928P, rango de cobertura espectral de 200 a 870 nm, o más amplio.

· Detector de referencia tipo fotodiodo mejorado para UV.

· Software para obtención, procesamiento y exportación de datos.

El equipo deberá incluir, como mínimo, los siguientes accesorios: 2 celdas de fluorescencia de cuarzo de 10 mm de paso óptico, 1 Soporte para films.

Otros datos:

El equipo debe incluir todos los implementos y software necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe estar incluida una capacitación de personal idóneo para los usuarios del equipo. Debe contarse con servicio postventa especializado. Deben estar incluidos los materiales de referencia/ estándares de calibración necesarios. El equipo debe ser susceptible de calificación (operación, calibración y validación), tanto inicial como rutinaria, de manera tal que las técnicas en las que se utiliza puedan ser validadas y/o acreditadas ISO 17025. Debe incluir manual de operación del equipo y de los software incluidos, preferentemente en español, o en inglés. Es deseable que pueda expandirse, permitiendo acoplar accesorios para expandir el rango de aplicaciones del mismo.
Imágenes ilustrativas de analizadores de espectrofluorómetros modulares:
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Renglón Nº13: Racks de 56 jaulas:
· Un sistema de jaulas individualmente ventiladas compuesto por 2 "racks" de 56 jaulas cada uno y una torre de ventilación, con las siguientes especificaciones mínimas:

· Sistema con módulo de filtrado de aire (tanto del aire ingresado como del egresado) en cada jaula individualmente y en el sistema en conjunto a través de filtros HEPA. Preferentemente, construido en acero inoxidable de alta calidad.

· Unidad de toma y circulación de aire con filtros HEPA de entrada y de salida, preferentemente separada del rack para mayor seguridad. Al estar separada del rack, no producirá vibraciones o ruidos molestos que generen estrés en los animales. Además facilitará los movimientos y permitirá el armado modular, adaptable al espacio disponible. Esto último resulta indispensable para la sala de bioterio que se utilizará, donde se necesitará colocar ambos racks a 90° (es decir, en "L"), teniendo la unidad controladora en la esquina de la sala. Es deseable que la unidad de toma y circulación de aire permita incluir por lo menos 4 racks simple cara (o 2 doble cara). Se desea que los conductos de entrada y salida de aire del rack estén en forma vertical, para permitir  que restos de la cama o residuos puedan caer por gravedad y no produzcan  obstrucción ni acumulación de desechos.

· Pantalla "touchscreen" (sensible al tacto) a color, de fácil programación y lectura.

· Con sistemas de alarma por interrupción de flujo de aire. Mínimo y máximo flujos de aire, presión y temperatura seteables por el operador. En caso de mal funcionamiento o de alejarse de los parámetros determinados, deberán activarse las alarmas.

· Con posibilidad de regular la presión de aire generada para que resulte positiva o negativa con respecto al ambiente donde se encuentra el sistema.

· Las jaulas (o por lo menos las bases de las mismas) y las mamaderas deberán estar construidas en plástico transparente altamente resistente a sustancias químicas alcalinas, detergentes ácidos y aditivos de vapor. Deberán soportar repetidos ciclos de esterilización manteniendo la claridad y la forma, asegurando de esta manera una larga vida útil. Este material debe permitir ser autoclavado a 134°C o mayor temperatura.

· Cada jaula debe poseer en su tapa un filtro circular de 0,2m de diámetro de poro para evitar el paso de microorganismos, el cual permita el flujo de aire al interior de la misma en caso de fallo de la energia eléctrica.

· Las jaulas deben poseer las botellas alojadas en una depresión de la tapa y cada botella debe ser fácilmente reemplazable sin necesidad de destrabar o sacar la tapa. De esta forma la botella podrá ser extraída fácilmente de la jaula sin necesidad de quitar la jaula del rack, reduciendo el tiempo de trabajo y evitando generar estrés en los animales.

· Preferentemente, las jaulas deberán poseer la entrada y salida del aire en la parte superior de las mismas (tapa). También se desea que tengan un deflector ubicado en la parte interna de las tapas. La velocidad del aire a nivel de los animales deberá ser menor a 0,2 m/s. Esto evitará producir turbulencias que pudieran alterar la tranquilidad de los animales alojados. Además, evitará remover restos de viruta, pelos o alimento que pueden provocar alergias o lesiones oculares.

· Las jaulas deberán preferentemente calzar en el rack a presión, para que sean fácilmente removibles de la estantería. Al no poseer trabas ni dispositivo similar que entorpezca la maniobra, el retiro de las jaulas podrá efectuarse con una sola mano, facilitando aun más el trabajo al operador.

· El equipo debe ser compatible con el sistema 1284L SealSafe Blue (Tecniplast) para que las jaulas completas (y/o partes de ellas) puedan ser totalmente intercambiables con dicho sistema que actualmente existe en el bioterio que se utilizará.

· Dimensiones generales de cada rack (largoXanchoXaltura): 1,5 x 0,5 x 2,0m (+/- 0,2m). El sistema debe presentar estas dimensiones ya que fueron calculadas para el espacio físico con que cuenta la sala de bioterio.

· Dimensiones de las jaulas compatibles con los racks descriptos (anchoXprofundidadXaltura): 396 x 215 x 172mm (+/- 20mm).

· Requerimiéntos eléctricos: 220V-240V/50Hz

· Nivel de ruido: es deseable que sea inferior a 50dB(A)

· Debe incluir:

· 2 racks simple cara con capacidad para 56 jaulas cada uno. Cada rack debe tener ruedas en la parte inferior para facilitar su movilidad.

· 56 cajas de H-Temp Polisulfona con 2 resortes colgantes cada una para soporte de etiquetas

· 56 mamaderas de aproximadamente 260 ml H-Temp Polysulfone con aro de silicona

· 56 tapas con pico de acero inox para mamadera - aproximadamente 65 mm boquilla

· 56 portatarjetas plástico horizontal con gancho

· 56 tapas de acero inoxidable con sello de nylon

· 56 tapas de H-Temp polisulfona con depresión para botella, filtro y abrazaderas

· 4 kits de interconexión flexible para conectar los racks descriptos (2 kits por rack).

· 1 unidad de toma y circulación de aire completamente equipada, incluyendo filtros, prefiltros, etc. Esta unidad deberá cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego. Esta unidad deberá contar con ruedas en la parte inferior para facilitar su movilidad.

· 27 bases de recambio compatibles con los racks y jaulas descriptas, construidas en plástico transparente altamente resistente a sustancias químicas alcalinas, detergentes ácidos y aditivos de vapor. Deberán soportar repetidos ciclos de esterilización manteniendo la claridad y la forma, asegurando de esta forma una larga vida útil. Este material debe permitir ser autoclavado a 134°C o mayor temperatura. Deberán incluir los adaptadores necesarios para colocar los portatarjetas.

· Consumibles de repuesto:

· 2 filtros HEPA compatibles con el equipo

· 40 filtros microbacteriales de 0,2m, compatibles con el equipo

· 4 filtros HEPA H14, compatibles con el equipo

· 4 prefiltros descartables tipo G4, compatibles con el equipo

· 1 prefiltro superior tipo G4, compatible con el equipo

· 2 prefiltros de extracción tipo G4, compatibles con el equipo

· 1 filtro HEPA principal H14, compatible con el equipo

· 1 filtro HEPA de extracción, compatible con el equipo

· 6 redes protectoras de filtros
Otros datos

El equipo debe incluir todos los implementos y software necesarios para su instalación y uso en el laboratorio, y contar con garantía mínima de 1 año, salvo que se especifique otra condición. Debe estar incluida la instalación y puesta en marcha del equipo y una capacitación por parte de personal idóneo para los usuarios del equipo. Debe contarse con servicio postventa especializado y preferentemente en el país. Deben estar incluidos los materiales de referencia/ estándares de calibración necesarios. El equipo debe ser susceptible de calificación (operación, calibración y validación), tanto inicial como rutinaria, de manera tal que las técnicas en las que se utiliza puedan ser validadas y/o acreditadas según normas vigentes. Debe incluir manual de operación del equipo y del software incluido, preferentemente en español, o en inglés. Es deseable que pueda expandirse, permitiendo acoplar accesorios para expandir el rango de aplicaciones del mismo. Debe incluir todos los cables y adaptadores necesarios para su conexión a 220V.
Imagen ilustrativa del Sistema:

	ANEXO VI - DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

	C.U.I.T.:

	Razón Social o Nombre Completo:

	Domicilio:
	N°:

	Piso:
	Dpto.:
	Teléfono:

	Localidad: 
	Provincia:
	Código Postal

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada para la presente contratación debe ser considerada oferta nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

	FIRMA:
	

	ACLARACIÓN:
	

	TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
	

	CARÁCTER:
	

	LUGAR Y FECHA:
	


Se solicita a todos los posibles oferentes que hayan descargado el Pliego de manera online a través de los sitios mencionados, enviar un correo electrónico a � HYPERLINK "mailto:compras.unsam@gmail.com" �compras.unsam@gmail.com� conjuntamente con los datos del oferente, en virtud de dejar la constancia de retiro del Pliego y poder recibir posteriormente las circulares aclaratorias y modificatorias que sean emitidas.
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